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The purpose of this study was to evaluate the ability of Q-ray view (All-in-one Bio, Seoul, Korea) in detection
of proximal caries in primary molars with sound marginal ridges.
Thirty two children aged 3-9 years (average 5.6 ± 1.3 years old) were chosen, and two examiners evaluated
100 proximal surfaces of primary molars with sound marginal ridges. The teeth were examined with; (a) visual
examination, (b) Q-ray view, (c) DIAGNOdent (KaVo, Biberach, Germany) and (d) digital periapical radiography.
Kappa statistic was used to assess the agreement between each examination method and the degree of caries
progression. The kappa values for enamel caries were 0.15 (visual examination), 0.10 (Q-ray view), 0.25
(DIAGNOdent) and 0.68 (digital periapical radiography). The kappa values for dentinal caries were 0.34 (visual
examination), 0.56 (Q-ray view), 0.44 (DIAGNOdent) and 0.70 (digital periapical radiography).
Although Q-ray view showed low diagnostic ability in detection of enamel caries, it was effective in detection of
hidden proximal caries extended into dentin. Q-ray view would be a useful and simple device which could aid
pediatric dentists in detection of hidden proximal caries in primary molars especially when examining uncooper-
ative children or disabled persons.
Key words : Q-ray view, Quantitative Light-induced Fluorescence (QLF), fluorescence, proximal caries, primary
molar, marginal ridge
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Ⅰ. 서 론
유구치의 인접면 우식증 진행 속도는 매우 빠르다. 유구치는
인접면의 접촉면적이 넓어 치태의 축적이 쉽고 구치에 비해
광화가 덜 되어 있으며 법랑질과 상아질의 두께가 얇기 때문이
다1,2). 하지만 인접면 우식증은 병소가 노출되어 있는 평활면 우
식증이나 교합면 우식증과는 달리 탐침이나 육안으로 탐지하기
어려워 조기진단이 어렵고 병소가 상당히 진행된 후에야 발견
되는 경우가 많다3). 유구치의 변연융선이 아직 파괴되지 않았거
나 인접면 우식증의 진행으로 인해 치질의 색이 변하지 않은 경
우, 숙련된 소아치과의사라 하더라도 시진만으로는 인접면 우
식증의 진행 정도를 정확하게 확인하는 것이 어렵다4). 시진은
인접면 우식증의 탐지에 있어 비교적 높은 특이도를 나타내지
만 낮은 민감도를 나타낸다5,6).
미국소아치과학회(American Academy of Pediatric
Dentistry)는 우식 활성도가 높은 환아의 경우 육안으로 인접
면 우식증이 확인되지 않더라도 6개월에서 12개월 간격으로 교
익 방사선사진을 촬 할 것을 권고하 다7). 또한, 시진과 탐침
만을 이용하는 것보다 교익 방사선사진을 촬 했을 때 유구치
의 인접면 우식증을 2배 이상 더 잘 탐지할 수 있다는 이전의
연구 결과도 존재한다8). 그러나 치경부소환, 발달소와 등이 존
재하는 경우 부적절한 판독을 할 가능성이 있고, 방사선사진 촬
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시 수직각이 부적절하거나 주사선이 유구치의 인접면에 평
행으로 조사되지 않을 경우 유구치의 인접면이 겹쳐 보이게 되
어 인접면 우식증을 정확히 탐지하기가 어렵다9). 또한, 일반적
으로 만 4세 미만의 어린이들에서 구강의 크기가 작고 행동조
절이 어려울 경우 인접면 우식증의 탐지에 적절한 방사선사진
을 주기적으로 촬 하는 데 한계가 따른다.
인접면 우식증을 탐지하는 데 도움을 줄 수 있는 간편하고 신
뢰성 있는 장비 개발의 필요성이 두되고 있는 가운데, 2012
년도에 국내에서 Q-ray view (All in one Bio, Seoul, Korea)
가 개발되었다(Fig. 1). 이 장비는 Quantitative Light-in-
duced Fluorescence (QLF)의 원리를 이용하며 술자가 특수
필터가 내장된 고 을 착용하고 치아에 405 nm 파장의 푸른색
가시광선을 조사할 경우, 세균의 사 산물인 porphyrin이 존
재하는 우식 부위, 오래된 치태 또는 치석이 존재하는 곳에서
붉은색 형광을 관찰할 수 있다(Fig. 2)10-12).
Q-ray view는 실제 임상에서 치아우식증을 확인하는 목적으
로 사용되고 있으나 현재까지 Q-ray view를 이용한 유구치 인
접면의 우식증 탐지에 한 연구는 이루어지지 않은 실정이다.
따라서 본 연구는 Q-ray view가 변연융선이 파괴되지 않은
유구치의 인접면 우식증을 적절히 탐지할 수 있는지를 평가하
여 소아치과 역에서 Q-ray view 사용의 적합성 및 활용 여부
를 규명하고자 하 다.
Ⅱ. 연구 상 및 방법
1. 연구 상
본 연구는 연세 학교 치과 학 기관윤리위원회로부터 승인
(2-2014-0002)을 받고 2014년 3월부터 11월까지 이루어졌
으며 연세 학교 치과병원 소아치과에 검진을 주소로 내원한
만 3-9세 사이의 어린이 32명을 상으로 하 다. 두 명의 연
구자가 인접면에 수복치료가 되어 있지 않고 인접면 우식증의
진행으로 인해 변연융선이 파괴되지 않은 유구치 총 100개를
선정하여 검사하 다.
2. 연구 방법
1) 임상연구 전 검사자들의 사전 훈련
본 연구는 두 명의 소아치과의사가 독립적으로 검사를 시행
하 으며임상연구전검사자들은시진, Q-ray view, DIAGNOdent
(KaVo, Biberach, Germany), 디지털 치근단 방사선 사진의
판독 기준에 해 충분한 사전 토의 및 훈련을 시행하 다. Q-
ray view의 경우 이미지의 촬 과 저장이 불가능하므로 Q-ray
view와 같은 원리를 이용하지만 사진 촬 및 저장이 가능한
Qantitative Light-induced Fluorescence-Digital (이하
QLF-D로 축약) (Inspektor Research System BV, Amsterdam,
The Netherlands)로 촬 한 사진 30장을 제 3자가 준비하여
임상연구를 시행하는 두 명의 검사자를 상으로 사전 훈련을
시행하 다. 두 검사자의 훈련 전 급내상관계수(intraclass
correlation coefficient) 값은 0.92이었고, 훈련 후 0.98의 급
내상관계수 값을 획득한 뒤 임상연구를 시작하 다.
2) 각 검사법을 이용한 유구치 인접면 우식증의 평가 및 실제
치료 시 관찰된 유구치 인접면 우식증 진행 정도와의 비교
시진, Q-ray view, DIAGNOdent, 디지털 치근단 방사선사
진 촬 의 총 4가지 검사법으로 유구치 인접면을 평가한 뒤 실
제 치료 시 관찰된 유구치 인접면 우식증의 진행 정도와 비교하
다(Fig. 3).
① 시진을 통한 구치부 인접면 우식증의 검사 및 판정
압축공기로 구치부 인접면을 건조시킨 후 치경과 육안을 이
용하여 임상검사를 시행하 으며 인접면 우식증의 진행 정도를
다음과 같은 기준에 따라 평가하 다.
Fig. 1. Q-ray view is composed of goggle and device which emits visible
blue light.
Fig. 2. Semilunar shaped red fluorescence is observed at the distal surface
of mandibular right first primary molar which indicates progression of
proximal caries into the dentin. The image was captured with macro lens,
SURPASS-i (YuSangtech, Bucheon, South Korea) mounted to the
iPhone (Apple, Cupertino, USA).
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1 = 인접면 우식증이 관찰되지 않는 경우
2 = 인접면 우식증이 관찰되지 않지만 인접면에서 탈회 병
소, 음식물 삽입 또는 치태 침착 등이 관찰되는 경우
3 = 인접면 치질의 색이 변하 거나 변연융선의 하방으로
검은색의 그림자가 비쳐 보이는 경우
② Q-ray view를 이용한 구치부 인접면 우식증의 검사 및 판정
Q-ray view를 이용한 검사 시 유구치의 인접면에서 붉은색
형광이 관찰되는 경우, 치태에 의한 향을 배제하기 위하여 치
실 또는 치면세마를 통해 치태를 제거한 후 다시 Q-ray view를
이용한 검사를 재시행하 다. Q-ray view로 관찰되는 형광을
다음과 같은 기준에 따라 평가하 다.
1 = 형광이 관찰되지 않는 경우
2 = 인접면에서 선형의 옅은 분홍색 형광이 관찰되는 경우
3 = 인접면에서 반원 형태의 뚜렷한 붉은색 형광이 관찰되
는 경우
③ DIAGNOdent를 이용한 구치부 인접면 우식증의 검사 및
판정(기준 수치는 제조사에 의함)
압축공기로 치면을 건조한 후 유구치 인접면의 협측, 설측 그
리고 변연융선에서 DIAGNOdent 수치를 측정하여 가장 높은
수치를 기록하고 다음과 같은 기준에 따라 평가하 다.
1 = 수치가 0-14인 경우, 인접면 우식증이 없는 것으로 판
단됨
2 = 수치가 15-20인 경우, 인접면 우식증이 법랑질까지 진
행된 것으로 판단됨
3 = 수치가 21-99인 경우, 인접면 우식증이 상아질까지 진
행된 것으로 판단됨
④ 디지털 치근단 방사선사진 촬 을 통한 인접면 우식증의
검사 및 판정
시진으로 인접면 우식증이 의심되는 경우 또는 시진으로 인
접면 우식증이 관찰되지 않더라도 Q-ray view, DIAGNOdent
로 검사하 을 때 인접면 우식증의 존재가 의심되는 경우, 우식
의 진행 정도를 확인하기 위해 디지털 치근단 방사선사진을 촬
하 다. 본 연구가 시행된 치과병원에는 소아의 교익 방사선
사진 촬 을 위한 크기가 작은 센서가 도입되어 있지 않아 악궁
이 작고 구개와 구강저가 낮은 소아환자에서 교익 방사선사진
을 촬 하는 것이 불가하 다. 따라서 교익 방사선사진 촬
신 디지털 치근단 방사선사진 촬 을 시행하 으며, 방사선사
진 촬 시 인접한 두 유구치의 인접면이 겹치지 않도록 하
다. 방사선사진에서 관찰되는 인접면 우식증의 진행 정도를 다
음과 같은 기준에 따라 평가하 다.
1 = 인접면 우식증이 관찰되지 않는 경우
2 = 인접면 우식증이 법랑질까지 진행된 것으로 판단되는
경우
3 = 인접면 우식증이 상아질까지 진행된 것으로 판단되는
경우
⑤ 실제 치료 시 관찰된 인접면 우식증의 진행 정도
인접면 우식증으로 인해 수복치료가 필요한 경우 와동형성
과정 중 관찰된 인접면 우식증의 진행 정도를 직접 치경으로 관
찰하여 기록하 다.
1 = 인접면 우식증이 관찰되지 않는 경우
2 = 인접면 우식증이 법랑질까지 진행된 경우
3 = 인접면 우식증이 상아질까지 진행된 경우
Fig. 3. Design of the clinical study.
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3) 통계 분석
각 검사법의 법랑질과 상아질까지 진행된 인접면 우식증의
탐지에 한 민감도와 특이도를 구하 다. 또한, 실제 치료 시
관찰된 인접면 우식증의 진행 정도와 시진, Q-ray view,
DIAGNOdent, 디지털 치근단 방사선사진 촬 을 통해 관찰된
측정치 사이의 일치도를 평가하기 위하여 kappa값을 구하
다. 통계 분석을 위해 IBM SPSS Statistics version 19
(IBM, Armonk, NY, USA)을 이용하 다.
Ⅲ. 연구 성적
1. 연구 상의 개인적 특성
총 32명의 어린이의 유구치 100개를 상으로 하여 연구를
진행하 다. 연구에 참여한 어린이 중 남아는 19명(59.4%),
여아는 13명(40.6%)이었으며, 어린이들의 연령은 만 3세 3개
월부터 9세 2개월까지로 평균 5.6 ± 1.3세 다.
2. 각 검사 성적의 분포
시진, Q-ray view, DIAGNOdent, 디지털 치근단 방사선사
진 촬 을 통한 인접면 우식증의 검사 성적 분포에서 시진은
1,2점에 많은 분포를 나타내었고, Q-ray view는 DIAGNOdent
보다 2점에서 더 많은 분포를 나타내었으며 디지털 치근단 방
사선사진 촬 의 경우 3점에서 많은 분포를 나타내었다(Table
1).
3. 실제 치료 내용
실제 관찰된 인접면 우식증의 진행 정도에 따른 치료의 분포
는 다음과 같다(Table 2). 본 연구에서는 방사선사진에서 인접
면 우식증이 상아질까지 진행된 것으로 확인되는 경우 또는 법
랑질 안쪽 절반까지 진행된 것으로 확인되는 경우에 수복치료
를 시행하 다. 방사선사진에서 인접면 우식증이 관찰되지 않
거나 법랑질까지 진행된 것으로 관찰되더라도 Q-ray view로
관찰했을 때 반원 형태의 뚜렷한 붉은색 형광이 관찰되는 13사
례에서 수복치료를 시행하 으며, 실제 치료 과정에서 인접면
우식증이 상아질까지 진행된 것으로 확인하 다. 또한, 인접한
두 유구치에서 한 유구치의 수복치료를 위해 와동을 형성하고
접촉면을 열었을 때, 인접한 다른 유구치의 인접면에서 백색 또
는 갈색 반점이 관찰된 24사례에서는 예방적치료를 시행하
고, 법랑질의 결손이 관찰되는 5사례에서는 수복치료를 시행하
다. 인접면 우식증이 관찰되지 않은 16사례에서도 인접면 우
식증의 발생 위험성이 높은 것으로 판단하여 예방적치료를 시
행하 다.
전체 100개의 유구치를 상으로 한 치료 중 치면세마 또는
불소도포와 같은 예방적치료가 40%를 차지하 고 아말감, 레
진, 래스아이오노머 수복이 56%를 차지하 다. 우식이 깊어
calcium silicate 성분의 Theracal LC (BISCO Inc,
Schamburg, IL, USA)을 이용하여 간접치수복조술을 시행한
이후 레진 또는 래스아이오노머 수복을 시행한 경우가 3사례
있었으며, 치수절단술 이후 기성금속관 수복을 시행한 경우가
1사례 있었다(Table 3).
Table 1. Distribution of scores examined by visual examination, Q-ray view, DIAGNOdent and digital periapical radiography in comparison with the
degree of caries progression observed during the treatment
Degree of Visual examination Q-ray view DIAGNOdent Digital periapical radiography
caries progression 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 12 4 0 14 2 0 15 1 0 16 0 0
2 17 12 0 21 8 0 22 5 2 9 18 2
3 22 13 20 5 18 32 14 13 28 2 11 42
Total 51 29 20 40 28 32 51 19 30 27 29 44
Table 2. Distribution of treatment according to the degree of caries
progression
Degree of caries progression Treatment Number
No proximal caries observed Preventive treatment 16
Restorative treatment 0
Pulp treatment 0
Enamel caries observed Preventive treatment 24
Restorative treatment 5
Pulp treatment 0




Table 3. Distribution of treatment
Treatment Number
Preventive treatment 40
(prophylaxis and/or topical fluoride application)
Amalgam/Resin/ Glass ionomer filling 56
Resin/Glass ionomer filling after indirect 3
pulp capping with Theracal
Pulpotomy & SS crown 1
Total 100
J Korean Acad Pediatr Dent 42(3) 2015
213
4. 각 검사 방법의 민감도와 특이도
법랑질까지 진행된 인접면 우식증에 한 민감도는 시진, Q-
ray view, DIAGNOdent, 디지털 치근단 방사선사진 촬 순
으로 0.41, 0.28, 0.17, 0.62 고, 특이도는 0.77, 0.72, 0.8,
0.85 다(Table 4). 또한, 상아질까지 진행된 인접면 우식증에
한 민감도는 시진, Q-ray view, DIAGNOdent, 디지털 치
근단 방사선사진 촬 순으로 0.36, 0.58, 0.51, 0.96이었으
며, 특이도는 1.0, 1.0, 0.96, 0.96이었다(Table 5).
5. 실제 치료 시 관찰된 인접면 우식증의 진행 정도와 각 검
사 방법 간의 일치도 분석
실제 치료 시 관찰된 인접면 우식증의 진행 정도를 기준으로
하여 시진, Q-ray view, DIAGNOdent, 디지털 치근단 방사
선사진 촬 을 통해 관찰된 측정치 사이의 일치도를 평가하기
위해 kappa값을 구하 다. 각 검사 방법과 실제 인접면 우식증
진행 정도와의 일치도 평가는 예방적치료 및 치아 삭제가 동반
된 치료를 시행한 모든 사례에서 시행하 다. 법랑질까지 진행
된 인접면 우식증에 한 실제 우식의 진행 정도와 시진, Q-
ray view, DIAGNOdent, 디지털 치근단 방사선사진 촬 사
이의 kappa값은 각각 순서 로 0.15, 0.10, 0.25, 0.68이었
다(Table 6). 또한, 상아질까지 진행된 인접면 우식증에 한
kappa값은 시진, Q-ray view, DIAGNOdent, 디지털 치근단
방사선사진 촬 순서 로 0.34, 0.56, 0.44, 0.70이었다
(Table 7).
Ⅳ. 총괄 및 고찰
본 연구에서 Q-ray view는 변연융선의 파괴 없이 상아질까
지 진행된 인접면 우식증의 탐지에 해 시진과 DIAGNOdent
보다 높은 민감도와 특이도를 나타내었다. 또한, 상아질 우식증
에 한 실제 우식의 진행 정도와 각 검사법 사이의 일치도를
평가하 을 때, Q-ray view가 시진과 DIAGNOdent보다 높은
일치도를 보 다. 그 이유는 상아질 우식병소의 유무를 붉은 형
광을 통해 시각적으로 보여주기 때문에 임상진단의 정확성이
높기 때문인 것으로 생각된다.
치의학 분야에서 형광을 이용하여 치아우식증을 탐지하기 위
한 노력은 이전부터 계속되었다. DIAGNOdent는 레이저 형광
의 원리에 입각한 장비로서 655 nm 파장의 레이저를 치아우식
증의 탐지에 이용한다13). DIAGNOdent는 탐침이 도달할 수 없
는 교합면의 깊고 좁은 소와 및 열구 하방의 우식병소의 존재
여부를 탐지하는데 유용하며, DIAGNOdent의 수치와 법랑질
의 탈회 정도가 관련이 있다고 알려져 있다14). 그러나
DIAGNOdent를 이용한 인접면 우식증의 탐지에 한 연구는
현재까지도 많이 이루어지지 않았으며, DIAGNOdent의 인접
면 우식증 탐지에 한 재현성과 정확도를 평가하기 위해서는
더 많은 연구가 필요한 상태이다15). QLF는 가시광선 역의 빛
을 치아에 조사해서 초기 우식증을 탐지할 수 있는 장비로, 건
전한 법랑질의 경우 빛이 상아-법랑질 경계까지 투과한 뒤 반사
되면서 녹색의 자연형광(autofluorescence)이 발현되지만 탈
회 병소에서는 빛이 산란하면서 형광이 소실되어 어두운 그림
자가 관찰된다16).
Table 4. Sensitivities and specificities of each examination methods for




Q-ray view DIAGNOdent periapical 
radiography
Sensitivity 0.41 0.28 0.17 0.62
Specificity 0.77 0.72 0.80 0.85
Sum 1.18 1.00 0.97 1.47
Table 5. Sensitivities and specificities of each examination methods for




Q-ray view DIAGNOdent periapical 
radiography
Sensitivity 0.36 0.58 0.51 0.96
Specificity 1.00 1.00 0.96 0.96
Sum 1.36 1.58 1.47 1.92
Table 6. Kappa values for detection of proximal caries confined to enamel
Examination method Kappa value 95% CI
Visual examination 0.15*** 0.01-0.29
Q-ray view 0.10*** 0.18-0.52
DIAGNOdent 0.25*** 0.12-0.38
Digital periapical radiography 0.68*** 0.51-0.85
Kappa statistic (*** : p < 0.001)
CI = confidence interval
Table 7. Kappa values for detection of proximal caries extended into
dentin
Examination method Kappa value 95% CI
Visual examination 0.34*** 0.21-0.47
Q-ray view 0.56*** 0.41-0.70
DIAGNOdent 0.44*** 0.29-0.59
Digital periapical radiography 0.70*** 0.57-0.84
Kappa statistic (*** : p < 0.001)
CI = confidence interval
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QLF를 이용하면 교합면과 평활면의 초기 탈회 병소를 정량
적으로 평가할 수 있다17-20). 그러나 초기의 QLF 장비로 인접면
의 법랑질 우식증을 탐지하는 것에는 한계가 있었다16,21,22). 전통
적인 구내 카메라 형태의 QLF는 발전을 거듭하 고 2011년에
는 특수 광원 필터와 디지털 이미지 센서를 장착한 디지털카메
라 형태의 QLF-D가 개발되었다23,24). QLF-D는 치아의 구조적
인 변화에 의한 형광의 변화와 porphyrin에 의해 형성되는 붉
은색 형광을 모두 표현할 수 있다. Q-ray view는 이러한
QLF-D가 사용의 편의를 위해 간편화된 형태라고 할 수 있다23).
우식과 치태에서 관찰되는 붉은색 형광은 구강 내 세균에 의
해 합성되는 porphyrin과 metalloporphyrin에 의한 것이다10).
Porphyrin과 metalloporphyrin은 398에서 421 nm 사이의
최 흡수 파장(absorption maxima)을 가지고 있어 405 nm의
푸른색 광선이 조사될 경우 붉은색의 형광을 방출할 수 있다25).
구강 내 세균 중 절 혐기성 세균이 붉은색 형광의 원인으로
알려졌다26). Lactobacilli, Actinomycetes와 P. intermedia는
붉은색 형광을 나타내며 주로 상아질까지 진행된 우식병소의
전방에서 관찰된다27-29). 우식 병소에서 관찰되는 붉은색 형광은
Streptococci에 의한 것은 아니며, 혐기성 세균이 존재하는 치
태의 축적으로 인한 것이라고 볼 수 있다26). 그러나 숙성된 치태
가 두껍게 존재하는 부위에서는 Streptococci와 같은 우식원성
세균(cariogenic bacteria)들 또한 많이 관찰될 것이다.
본 연구에서 Q-ray view는 법랑질까지 진행된 인접면 우식
증의 탐지에서는 불확실성을 나타내었다. 법랑질 우식증 탐지
에 한 Q-ray view의 민감도와 특이도는 시진보다 낮았다. 또
한, 실제 우식 진행 정도와의 일치도 평가에서 여러 검사법 중
가장 낮은 일치도를 보 다.
Q-ray view가 인접면의 법랑질 우식증을 탐지하는 데 한계
를 나타낸 이유는 크게 두 가지 이유를 고려해 볼 수 있다. 첫
째, 인접면에서의 형광 조도의 부족 때문이다. 전통적인 형태
의 QLF는 광원과 카메라의 외형 및 각도로 인해 인접면에 존
재하는 초기 우식증을 탐지하는 것이 불가능한데 반하여16), Q-
ray view의 경우, 유구치의 협측과 설측에서 비교적 자유롭게
광원의 각도를 조절할 수 있다. 그러나 병소가 접촉점 하방에
존재하는 경우 적절하게 빛을 조사하기 어려우며, 인접면을 협
측이나 설측에서 볼 경우 법랑질 하방에 상아질이 존재하지 않
아 초기 법랑질 병소와 주위 법랑질 사이의 조도가 부족하기
때문에 인접면에 존재하는 법랑질 우식증을 탐지하는 데는 한
계점을 나타낸다고 생각된다16,22). 둘째, 형광의 원인이 되는 세균
의 종류 때문이다. 초기 법랑질 우식 병소에서는 Streptococci가
우세하게 관찰되는 것으로 알려졌는데30,31), Streptococci는 405
nm 파장의 빛을 조사하 을 때 초록색의 형광을 발현한다32). 따
라서 다른 세균보다 Streptococci가 우세한 초기 법랑질 우식
부위에서는 붉은색 형광을 관찰하기 힘들 것으로 생각된다.
본 연구 결과 유구치의 변연융선이 파괴되기 전 인접면 우식
증을 조기에 발견하는 경우 치수치료를 피할 가능성이 높았다.
인접면의 변연융선이 파괴되지 않은 유구치만을 연구 상으로
선정하 는데, 전체 치료 중 치수절단술 및 기성금속관 수복을
시행한 경우가 오직 1%를 차지하 다. 변연융선이 파괴되기
전 인접면 우식증을 조기에 발견하여 치수치료 또는 발치와 같
은 공격적인 치료를 피하는 것은 최소 침습 치의학(minimally
invasive dentistry)의 개념에도 부합한다33). 또한 치수치료를
시행하게 될 경우 치료 시간이 연장되고 치료의 복잡성이 증가
할 수 있으므로, 인접면 우식증의 조기진단은 어린이의 행동조
절 측면에서도 유리하다.
Q-ray view는 사용법이 간단하여 소아치과 역에서 유용하
게 사용할 수 있다. DIAGNOdent를 사용할 경우 치면을 건조
하고 반복 측정하는 과정이 필요하지만34), Q-ray view는 치면
건조 과정 또는 검사의 반복 없이 우식이 존재하는 부위에서 즉
각적으로 붉은색 형광을 관찰할 수 있다. 따라서 행동조절이 어
려운 어린이나 장애인 환자를 상으로 검진할 때 쉽고 빠르게
인접면 우식증의 존재 여부를 확인하는 데 도움이 될 것이다.
또한, 보호자와 술자가 함께 고 을 착용하고 오래된 치태나 우
식이 존재하는 부위를 관찰할 수 있어 교육적인 효과가 우수하
며 근거 중심 치의학(evidence-based dentistry)의 개념에 적
합하다. 점차 환자와 보호자들은 진단을 위한 자료들을 직접 확
인하고 근거 자료에 기반한 설명을 듣길 원한다. Q-ray view는
일관성 있는 정보를 제공하므로 이러한 치의학 분야의 변화하
는 추세에 적합한 우식 탐지 장비가 될 것으로 기 된다.
그러나 Q-ray view를 임상에서 사용할 때는 몇 가지 주의 사
항이 있다. Q-ray view를 임상에서 실제로 사용할 때 우식이
아닌 치태나 치석이 있는 곳에서도 붉은색 형광이 관찰될 수 있
으므로 치실 사용과 치면세마를 통해 치태 또는 치석을 제거한
뒤 검진을 시행하는 것이 정확한 결과를 얻는 데 도움이 된다.
또한, Q-ray view를 사용할 경우 강한 빛의 dental light가 관
찰 결과에 향을 줄 수 있기 때문에, dental light를 끄고 Q-
ray view로 치아에 빛을 조사하여 형광을 관찰하여야 한다35).
시진 후 Q-ray view로 관찰했을 때 붉은색 형광이 관찰되는
부위가 있는 경우, 우식의 진행 정도와 치근단 염증 유무 등을
확인하기 위해 치근단 방사선사진을 촬 하는 과정이 필요하
다. Q-ray view는 관찰되는 이미지를 저장할 수 없고 우식의
진행 정도를 정량화해서 나타내지는 못하기 때문이다. Q-ray
view를 사용한 검사 결과는 치과의사의 판단에 도움을 주는 보
조적인 정보임을 명심해야 한다. 술자는 여러 검사 결과들을 토
로 어린이의 연령과 식이습관 및 우식발생 위험도 등을 종합
적으로 고려하여 진단 및 치료 결정을 해야 할 것이다.
본 연구 결과 Q-ray view는 변연융선이 파괴되지 않고 상아
질까지 진행된 유구치의 인접면 우식증의 탐지에 효과적이었
다. 그러나 인접면 우식증이 상아질까지 진행되어 병소가 성숙
하여야 뚜렷한 붉은색 형광을 관찰할 수 있었다. 우식 병소의
진행 정도와 붉은색 형광 발생의 관련성을 확인하기 위해서는
향후 발치된 치아를 사용하여 조직학적 검사를 병행한 추가적
인 연구가 필요할 것으로 사료된다.
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Ⅴ. 결 론
본 연구는 최근 새롭게 개발된 치아우식증 탐지장비인 Q-ray
view가 변연융선이 건전한 유구치의 인접면 우식증을 적절히
탐지해 낼 수 있는지를 평가할 목적으로 임상연구를 시행하여
다음과 같은 결론을 얻었다.
비록 법랑질까지만 진행된 인접면 우식증에 한 Q-ray
view의 진단학적 능력은 떨어졌으나, 변연융선이 파괴되기 전
상아질까지 진행된 숨은 인접면 우식증의 탐지에는 효과적이었
다. 시진과 함께 Q-ray view를 사용할 경우, 유구치에 존재하
는 인접면 우식증을 탐지하는 능력이 향상될 것이다. Q-ray
view는 소아치과의사가 협조 능력이 부족한 어린이나 장애인을
검진할 때, 유구치의 숨은 인접면 우식증을 탐지하는 데 도움을
줄 수 있는 유용하고 간편한 보조장비가 될 것으로 기 된다.
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주요어: Q-ray view, Quantitative Light-induced Fluorescence (QLF), 형광, 인접면 우식증, 유구치, 변연융선
Q-ray view를 이용한 유구치의 숨은 인접면 우식증 탐지
정연욱1∙이효설2∙최형준1∙이제호1∙최병재1∙김성오1
1연세 학교 치과 학 소아치과학교실
2경희 학교 치의학전문 학원 소아치과학교실
본 연구는 Q-ray view (All in one Bio, Seoul, Korea)가 변연융선이 파괴되지 않은 유구치의 인접면 우식증을 적절히
탐지해 낼 수 있는지 알아보고자 하 다.
두 명의 소아치과의사가 3-9세 사이의 어린이 32명(평균연령 5.6 ± 1.3세)의 유구치 인접면 100개를 시진, Q-ray
view, DIAGNOdent (KaVo, Biberach, Germany), 디지털 치근단 방사선사진 촬 으로 평가하 다.
각 검사법과 실제 치료 시 관찰된 인접면 우식증의 진행 정도를 비교하 을 때, 법랑질 우식증에 한 kappa값은 시진,
Q-ray view, DIAGNOdent, 디지털 치근단 방사선사진 촬 순으로 0.15, 0.10, 0.25, 0.68이었으며, 상아질 우식증에
한 kappa값은 0.34, 0.56, 0.44, 0.70이었다.
Q-ray view는 상아질까지 진행된 유구치의 숨은 인접면 우식증을 탐지하는 데 도움을 줄 수 있는 유용하고 간편한 보조장
비가 될 수 있을 것으로 기 된다.
국문초록
